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1 Versions-Historie 

1.1 Version 1.1.0 
 

Änderung: Auswertung der Sensor-Diagnosemeldungen optimiert 
Memosens pH-Sensoren, die trocken sind, konnten zu einer Meldung „Sensor defekt“ führen.. 

 
 


